Załącznik nr 6

ZP/06/2020

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

	Lp
	Nazwa badania
	Liczba oznaczeń /            36 miesięcy
	

	1
	Odczynniki do badań wg Załącznika nr 1 do SIWZ
	445100
	

	2
	Kontrole 
	 
	

	3
	Kalibratory
	 
	

	4
	Dodatkowe odczynniki jeżeli konieczne
	 
	

	5
	Materiały zużywalne 
	 
	

	6
	Dzierżawa analizatora na 36 miesięcy
	 
	

	
	
	
	

	I
	Analizator biochemiczny w pełni automatyczny – 1 szt.
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	 
	 
	 
	(TAK/Podać)

	1
	Wykonawca / Producent
	Podać
	 

	2
	Nazwa, typ i model urządzenia
	Podać
	 

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	 

	4
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2017
	Podać
	 

	5
	Aparat posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania
	Tak
	 

	
	na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych 
	
	

	
	z dnia 20 maja 2010 r.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 

	II
	Parametry techniczne analizatora

	 
	 

	1
	Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”
	Tak
	 

	2
	Wydajność analizatora nie mniejsza niż 300 oznaczeń fotometrycznych na godzinę oraz nie mniejsza niż 60 oznaczeń na godzinę dla ISE .
	Tak
	 

	3
	Możliwość wykonywania badań w różnym materiale - surowica, osocze, mocz, płyny ustrojowe, płyn mózgowo-rdzeniowy, krew pełna
	Tak
	 

	4
	ISE -  minimum  Na, K, Cl, Li – potencjometria bezpośrednia
	Tak
	 

	5
	Gotowość do pracy 24 godz./dobę
	Tak
	 

	6
	Możliwość wykonywania badań pilnych bez przerywania pracy aparatu
	Tak
	 

	7
	Zastosowanie czujnika poziomu płynów, detektor skrzepu
	Tak
	 

	8
	Możliwość przechowywania odczynników cały czas w aparacie (chłodzona komora odczynników)
	Tak
	 

	9
	Jednorazowe kuwety reakcyjne
	Tak
	 

	10
	Uzupełnianie odczynników, próbek i kuwet w trakcie pracy analizatora ( bez zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.)
	Tak
	 

	11
	Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu na oferowanym analizatorze 
	Tak
	 

	12
	Możliwość znakowania próbek badanych, odczynników i kalibratorów kodami kreskowymi
	Tak
	 

	13
	Możliwość pobierania próbek z probówek pierwotnych oraz naczynek pediatrycznych 
	Tak
	 

	14
	Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek badanych przy przekroczeniu liniowości
	Tak
	 

	15
	Możliwość umieszczenia w aparacie minimum 60 próbek badanych
	Tak
	 

	16
	Identyfikacja próbki pacjenta oraz odczynników za pomocą kodów kreskowych automatycznie, nie manualnie
	Tak
	 

	17
	Zużycie wody do 2 l./h - Wykonawca zapewni wodę w ilości i o parametrach odpowiednich dla analizatora i zapewniającą odpowiednią jakość wyników lub stację uzdatniania wody
	Tak
	 

	18
	Oprogramowanie zawierające system kontroli jakości, bazę danych wyników pacjentów, bazę danych kalibracyjnych dla wszystkich oznaczeń
	Tak
	 

	19
	Oferent dołączy do oferty aplikacje na odczynniki do danego aparatu.
	Tak
	 

	20
	Oprogramowanie w języku polskim
	Tak
	 

	21
	Złącze RS 232, z dwustronną komunikacją z laboratoryjnym systemem informatycznym, znak CE
	Tak
	 

	
	
	
	

	

	 
	 
	 

	III
	Wyposażenie dodatkowe
	

	 
	 
	

	1
	Komputer z oprogramowaniem
	Tak
	 

	2
	Klawiatura
	Tak
	 

	3
	Mysz optyczna
	Tak
	 

	4
	Monitor LCD
	Tak
	 

	5
	Ręczny czytnik kodów kreskowych
	Tak
	 

	6
	Urządzenie podtrzymujące zasilanie (UPS) wystarczające na co najmniej 20 minut pracy
	Tak
	 

	7
	Drukarka laserowa 
	Tak
	 

	8
	Oprogramowanie Windows i konfiguracja komputera muszą gwarantować właściwą pracę komputera.
	Tak
	 

	9
	Biurko umożliwiające ustawienie komputera i drukarki o szerokości ok. 110 cm i głębokości 50-60 cm.
	Tak
	 

	10
	Jeżeli analizator biochemiczny jest nablatowy Wykonawca dostarczy stół do jego ustawienia 
	Tak
	 

	11
	Wykonawca dostarczy klimatyzator naścienny do pomieszczenia o kubaturze ok. 65 m3 w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy analizatora (zapewni obsługę serwisową na czas trwania umowy)
	Tak
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 

	IV
	Wymagania dotyczące odczynników wg załącznika nr 1
	

	 
	 
	

	1
	Odczynniki, kalibratory i kontrole muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia (znak CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych)
	Tak
	 

	2
	Wykonawca winien zaokrąglić ilość oferowanych opakowań w ciągu 36 miesięcy do pełnego opakowania w górę.
	Tak
	 

	3
	Kalkulując liczbę opakowań Wykonawca winien wziąć pod uwagę trwałość oferowanych odczynników (także trwałość od momentu umieszczenia opakowania na pokładzie analizatora), kalibratorów, mat. kontrolnego itp.
	Tak
	 

	4
	Wykonawca zapewni jedną serię materiału kontrolnego minimum na 12 miesięcy.
	Tak
	 

	5
	Kalkulując liczbę opakowań, wykonawca winien wziąć pod uwagę  ilość oznaczeń kontrolnych na dwóch poziomach codziennie, za wyjątkiem:
	Tak
	 

	
	 - oznaczenia biochemiczne w moczu, oznaczenia biochemiczne w PMR , amoniak - w ilości odpowiadającej ilości oznaczeń, na dwóch poziomach
- kwas walproinowy, karbamazepina, digoksyna - w ilości odpowiadającej ilości oznaczeń, na trzech poziomach
- HbA1c -  trzy razy w miesiącu, na dwóch poziomach
	
	

	6
	Dostawa odczynników w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia
	Tak
	 

	7
	W przypadku reklamacji dostarczenie towaru wolnego od wad w ciągu 48 godzin.
	Tak
	 

	8
	Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą odczynników wykaz substancji niebezpiecznych objętych umową i ich aktualne karty charakterystyk potwierdzone na piśmie.
	Tak
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 

	V
	Wymagania pozostałe – również uwzględnione w cenie oferty
	

	 
	 
	

	1
	Dostarczy pakiet startowy umożliwiający instalacje i wstępną walidacje analizatora, oraz szkolenie personelu.
	Tak
	 

	2
	Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, dostarczy certyfikaty przeszkolonym
	Tak
	 

	3
	Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i metodykę badań w języku polskim.
	Tak
	 

	4
	Wykonawca przejmie opakowania po analizatorze
	Tak
	 

	5
	Bezpłatny serwis i przeglądy techniczne na czas trwania umowy.
	Tak
	 

	6
	Możliwość zgłaszania awarii urządzenia i reklamacji całodobowo.
	Tak
	 

	7
	Usunięcie awarii w ciągu 48 godzin lub ponoszenie kosztów wykonania badań w innym laboratorium.
	Tak
	 

	8
	Wykonawca zapewni bezpłatny udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla wszystkich oznaczanych parametrów (2-4 sprawdziany w roku) i w zinetgrowanym codziennym programie kontroli jakości (STAND LAB lub równoważny) 
	Tak
	 

	9
	Wykonawca włączy analizator do laboratoryjnego systemu informatycznego
	Tak
	 

	10
	W przypadku zaoferowania stacji uzdatniania wody zapewni materiały zużywalne i obsługę serwisową w czasie obowiązywania umowy.
	Tak
	 


UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………., dnia …………..


………………………………….










/podpis wykonawcy/

